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PP-05

Instrukcja obsługi
1. Elektroda szpilkowa z 3,5 mm wtyczką Jack i 70 cm kablem. Podłącz kabel do docelowego gniazda 

urządzenia pomiarowego.
2. Wciśniśnij elektrody szpilkowe maksymalnie do materiału
3. Odczytaj zmierzoną wartość na urządzeniu pomiarowym.
4. Zakres pomiaru zależy od modelu i marki urządzenia pomiarowego.

Elektroda szpilkowa z kablem o długości 70 cm


